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介绍
相较于杂交瘤技术，使用基因工程表达构建的载体能更高效地复制具有长期稳定性的分子级单

克隆抗体（mAb）制备工作。在研发早期阶段，自动化生产一系列用于临床前研究的治疗性

mAb 候选物（例如，具有修饰可变区的全长 IgG ）工作流程，已引起研发人员的极大兴趣。基

于以上背景，我们测试并验证了 Opentrons 自动化移液工作站 OT-2 和 Flex 在这一流程中的应

用。

通过 Flex 平台上的自动化蛋白定量流程对最终产物中纯化后的 进行 BCA 蛋白检测 (图 3) 。
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工作流程：

工作流程：

平台：Opentrons OT-2（配备 HEPA 模块）

· 第 1 天：在 6 孔板中准备 HeLa 细胞（37°C 和 5% CO2，悬浮培养）

· 第 2 天：准备 DNA /转染试剂混合物（Thermo Scientific, Waltham, MA 的 pRABBIT IgG 
                       IRES-EmGFP 阳性对照载体，和 Promega, Madison,  WI 的 FuGENE HD 转染试
                         剂），并将上述混合物加入 HeLa 细胞培养物中（37°C 和 5% CO2，悬浮培养）

· 第�天：收集培养基（将收集的产物进行蛋白纯化）

蛋白纯化流程

平台：Opentrons Flex（配备加热振荡模块和磁力模块）

最终产物进行 SDS-PAGE、Western Blot 和蛋白定量检测。

蛋白定量检测流程

蛋白消化和纯化流程

平台：Opentrons Flex（配备热循环模块）

最终产品进行液相色谱-质谱（LC-MS）分析。
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图 1：HeLa 细胞在 6 孔板中以 

70% 汇合度接种，然后培养过

夜。每孔的转染 Master Mix 通

过将 DNA（2 µg）与 FuGene 转

染试剂（6 µL）混合在无血清的 

DMEM（100 µL）中制备。室温

孵育 10 分钟后，在配备 HEPA 

模块的 OT-2 上运行蛋白表达流

程。转染的细胞培养 72 小时，

并使用 EVOS M7000（Thermo 
Scientific，Waltham，MA）拍

摄图像，并收获培养基。

图 2：转染 72 小时后收集的培

养基在 Flex 上使用 Dynabeads 
Protein G 进行 IgG 分离，并将

洗脱产物进行 SDS-PAGE 和 
Western Blot 分析。上图：纯

化与未纯化培养基；下图：使

用 IRDye® 680RD Goat an-
ti-Rabbit IgG (LI-COR Biosci-
ences，Lincoln，NE) 检测到的

兔 IgG。
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通过 Flex 平台上的自动化蛋白纯化流程处理从转染的 HeLa 细胞培养物中收获的上清液以收集分泌

的 IgG，并通过 SDS-PAGE 和 Western Blot 确认纯化的 IgG（图 2）。

· 通过蛋白消化和纯化流程处理的样品显示良好的基峰离子色谱图 (图 4)

   
 

· 所有肽样品中均检测到兔 IgG

图 4：已纯化的 6 个兔 IgG 样品在纽约市立大学高级科学研究中心（纽约，NY）通过 Bruker’s maXis-II ETD ESI-QqTOF/Dionex 

Ultimate-3000 液相色谱系统进行分析。（上图）基峰强度色谱图（离子电流 vs. 保留时间）和（下图）检测到的蛋白质。

结论
在本实验应用中，Opentrons 成功利用自动化移液工作站的一系列自动化方案，简化了重组单

克隆抗体（mAb）的生产工作流程中的关键步骤，包括蛋白质表达、纯化和定量以及蛋白质组

学的样品制备。我们的初步工作已经证明了实验流程自动化的可行性和优势，不仅显著减少了

手动操作时间，还展示了其在高通量样品制备方面的潜力。

B. Lin and K. Watson are current employees of Opentrons Labworks Inc.

Number of Proteins Detected

Sample #1 Sample #2 Sample #3 Sample #4 Sample #5 Sample #6

33 37 41 34 34 39

Oryctolagus cuniculus  IgG subunit Score

Ig gamma chain C region 403 529 554 507 360 442

Ig gamma chain C region 65 413 497 356 181 262

10 most abundant proteins in the samples
• 47 kDa protein, Bos taurus.

• TREMBL:Q05B55, Similar to Ig kappa chain C region, Bos taurus.

• TREMBL:Q1RMN8, Similar to Immunoglobulin lambda-like polypeptide 1, Bos taurus.

• Trypsin, Sus scrofa.

• Albumin, Bos taurus.

• 12 kDa protein, Bos taurus.

• Ig gamma chain C region, Oryctolagus cuniculus. 

• Ig kappa-b4 chain C region, Oryctolagus cuniculus. 

• Immunoglobulin G-binding protein G, Streptococcus sp. 

• Immunoglobulin lambda-1 light chain, Homo sapiens.

lgG 表达载体 培养基里富含 lgG 多肽
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蛋白质定量
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蛋白质纯化基因工程 蛋白质表达

�. 用平衡缓冲液对 Dynabeads Protein G（Thermo Scientific, Waltham, MA）进行预处理
�. 孵育并混匀样品/磁珠混合物以捕获目标蛋白（持续混匀 2 小时）
�. 洗涤 2 次
�. 洗脱目标蛋白

工作流程：

工作流程：

平台：Opentrons Flex（配备温控模块）

通过在平台外的读数器上测量 560 nm 的吸光度获得读数，并通过参照标准曲线估算蛋白

水平。

1. 准备工作试剂（Thermo Scientific, Waltham, MA 的 BCA 蛋白测定试剂）
2. 将工作试剂、样品和标准品加入 96 孔板中用以准备工作板 
3. 孵育（37°C，30 分钟）

图 3：使用 PBS 或者其他用于蛋白纯化后洗脱的缓冲液，对 BSA（起始浓度: 200 ug/mL）进行 2 倍梯度稀释，各个梯度取 25 ul 

进行 BCA 测定。用读扳机测定吸光度后绘制标准曲线。基于 n = 4 获得的均值和标准偏差（左图）。通过蛋白纯化流程收集的洗脱

产物进行了 BCA 蛋白测定，并估算蛋白浓度。基于 n = 6 获得的均值和变异系数（右图）。

1. 还原：在 37°C 下使用 DTT 处理 30 分钟

2. 烷基化：在室温下使用 IAA 处理 30 分钟

3. 消化：在 37°C 下使用胰蛋白酶处理 16 小时

4. 纯化：使用 SP3 方法对消化后的样品进行脱盐处理，该过程采用 Sera-Mag SpeedBead
                   羧基化修饰磁珠（Cytiva，Marlborough, MA）

5. 收集洗脱液并进行真空干燥（平台外操作）

通过 OT-2 平台上的自动化蛋白表达流程转染载有 IgG cDNA的 HeLa 细胞，并通过荧光显微镜观察

到 GFP 表达确认转染成功（图 1）。
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